
Техническая спецификация 
Комплекс для восстановления навыков мелкой моторики 

Комплекс должен быть предназначен для выполнения комплексных упражнений кисти, для 
восстановления навыков мелкой моторики при физической и функциональной реабилитации. 
Комплекс состоит из 3 столов с ламинированной или деревянной поверхностью, на одном столе может 
быть установлено от 1 до 4 тренажеров. Общее количество тренажеров составляет 13  видов. 
Описание устройства: Столешница устанавливается на металлическую стойку. Под столешницей на 
нагрузочный трос тренажеров за карабины крепятся необходимые груза. 
Тренажеры универсальные для левой  и правой рук. 
Комплекс включает следующие виды тренажеров: 
Т1  выполнение упражнений на сгибание 2-5 пальцев руки с эластичным сопротивлением 
Т2  выполнение упражнений цилиндрической хватки руки 
Т3  упражнение на противопоставления большого пальца по отношению к II-V пальцев руки 
Т4 упражнение на сгибание пальцев руки в оппозиции к большому пальцу 
Т5 упражнение подтягивания  хватки круглой формы  в 2х направлениях - вверх и на себя 
Т6  упражнение на хватку пальцами руки в положении щипцы 
Т7  упражнение на ладонное и дорсальное сгибание запястья 
Т8 упражнение скручивание с сопротивлением 
Т9  упражнение на выпрямление пальцев с грузом 
Т10 упражнение пронации и супинации предплечья 
Т11 упражнение привидение и отведение в сагиттальной плоскости в  запястье 
Т 12 упражнение пронация - супинация лучезапястного сустава с эластичным сопротивлением 
Т 13 упражнение движение кисти по спирали в вертикальной или горизонтальной поверхности 
 
Габаритные размеры 1 стола (ДxШxВ): 760/760/770 мм 
Габаритные размеры тренажеров: 
Т1 мм 260/220/65 
Т2 мм 580/135/135 
Т3 мм 225/90/200 
Т4 мм 290/100/170 
Т5 мм 255/110/85 
Т6 мм 200/265/60 
Т7 мм 330/120/165 
Т8 мм 130/130/205 
Т9 мм 200/100/140 
Т10 мм 195/120/130 
Т11 мм 335/110/255 
Т12 мм 340/300/240 
Т13 мм 290/35/220 
 
Груза:   
Мешок 1 кг мм 235/165 
Мешок 0,5 кг мм 190/1305 
Мешок 0,3 кг мм 190/130 
 
Срок поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора. 
Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания поставщиком, его 
сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих 
компетентных лиц: 12 месяцев с момента установки 
Медицинское изделие должно быть новым, ранее не использованным, при этом поставщик 
принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, произведенного 
не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. 
Обязательное наличие (предоставить подтверждающие документы в тендерной заявке): 
Инструкция пользователя на русском и казахском языке 
Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан.  
Наличие регистрации в реестре средств измерений ГСИ РК. 
Гарантия на оборудование: 12 месяцев  с момента ввода в эксплуатацию. Доставка, 
установка, обучение на рабочем месте. 


